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OVLADANI

1) Vlozte predmét, ktery bude povrchové ocistény a vysuseny do boxu a zavrete viko.

2) Stisknéte tlacitko a vyckejte, dokud se nezméni barva tlacitka z cervené na zelenou.

3) Nedavejte dovniti mokré ani vihké predméty!

4) Cervend LED dioda zna¢i, Ze je viko otevFené, svitici ¢ervena barva ukazuje na pfipravenost ke spusténi,
sviceni led diody zelenou barvou znamena, Ze zareni probiha.

5) Po skonceni procesu se LED dioda opét zméni na ¢ervenou barvu.

Proces Cisténi trva cca 8 minut.

POUZITI

Sterilizator dokaze spolehlivé znicit veskeré DNA viry, plisné a bakterie zachycené na vasi oblibené hracce,
a to v€etné viru Covid-19.

Cistit ovéem muzete cokoliv, od dudlikd pfes mobilni telefon, zubni kartacky, manikarni nGzky az po
erotické pomicky.

Ultrafialové zareni nijak neposkodi sklo, silikon, papir ani kovovy material a nezplsobuje zadny hluk.

PFi pouzivani sterilizatoru nepotfebujete Zadnou dezinfekci ani chemikalie.

POHON A NABIJENI

Sterilizator je pohdnén ze sité 230V, ke které jej pfipojite prilozenym USB kabelem.
USB kabel zapojte do adaptéru, mlzZete pouZit adaptér k telefonu.

PFi nabijeni LED dioda blika a pfi Uplném nabiti LED kontrola sviti trvale.

SKLADOVANI

Skladujte na suchém a tmavém misté.

OBSAH BALENi
V baleni naleznete sterilizator a USB kabel pro napajeni.

Trinet Corp., s.r.o. Potrebujete poradit?

Provozni 5560/1b Napiste ndm na flagranti@flagranti.cz
722 00 Ostrava - Trebovice, Czech Republic nebo zavolejte na tel. +420 774 082 678



